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1 ex i avdelningspärm, samt i loggbok för respektive dialysmaskin


1. Kontroll/skötsel  

2. Checklista kontroll/skötsel

3. Funktionsfel checklista åtgärd

4. Instruktion och signeringslista för provtagning

5. Åtgärder vid blodläckage

6. Servicemeddelande 

7. Övrigt
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