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1 ex i avdelningspärm

Provtagning för dialysmaskin enligt manual. Provtagningsfrekvens se lokala föreskrifter enligt:
Q Di 209
Q Di 210
Q Di 211
Q Di 212

Datum och provtagning dokumenteras och signeras på checklista Q Di 109

Provsvar skannas in och lagras på sharepointytan ”GMP vatten – Dialys och njursviktsmottagningen.
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