OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehallet.
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CDS byte av koncentratbehallare GMP
Q Di 248

1 ex i avdelningsparm, 1 ex i parm CDS rum
| denna version datum + klockslag for tankvaxling

En koncentratbehallare innehaller 300 | koncentrat, sa det foreligger inget akut behov att
byta behallare omedelbart vid rott ljuslarm, det maste dock atgardas samma dag.

Skulle bada behallarna var tomma utgdr ljus och ljudlarm, félj manual. Baserad pa
instruktionerna fran Fresenius Medical Care se bilaga 1 Q Di 248 Handhavande CDS3 i
koncentratrum.

Standardkoncentrat for dialysmottagningen ar AC-F 311,25 (K 3,0) och
AC-F 211,25 (K 2,0)
Risk for forvaxling, byte dubbelsigneras

Kontrollera koncentrat-beteckning noga!
Folj instruktionen fran Fresenius Medical Care, se bilaga 1 Q Di 248 i koncentratrum.

Fyll i och signera byte av behallare i Loggboken-byte av koncentratbehéllare samt ange
datum och klockslag for nar tankarna vaxlat 6ver. (star i meddelande)

Nar bytet av koncentratbehallare ar klart skall for-avluftning utforas enligt Fresenius
Medical Care instruktion. Signering av fér-avluftning gors i Loggbok — byte av
koncentratbehallare.

Obs! hallbarhet pa en 6ppnad koncentratbehallare ar 30 dagar. Efter det maste den bytas
aven om den inte ar tom.

Den som bytt koncentrat antecknar pa anslagstavlan utanfor expeditionen/ meddelar exp/usk
vilket koncentrat som dnskas sa vidareformedlas det till transport som kor upp
koncentratbehallare.

tel 010 4410966 / helg ringer ssk sjalv 010 4410962

Golvet stadas 1 ggr/ v. Signeras pa checklista Q Di 319. Ytan under koncentratbehallare
stadas i samband med byte av behallare.
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AC-F211,25 (K 2,00 CDS 2 Bag in box 300L

3001

Fresenius Medical Care

Loggbok - Byte av koncentratbehallare till CDS 3

Spéades 1+44

Forvaras i temperatur +5°C - +30°C

Ange datum +
klockslag for
nar tankarna

vaxlat over.
(star i
meddelande)
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beteckn och
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Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin
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