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Manual Lakemedelsautomat

Forord

VNL-lakemedelsautomat ar ett gemensamt lakemedelslager som anvands av flera enheter i form av
en ladkemedelsautomat. Dessa ldkemedelsautomater anvands pa de flesta sjukhusforvaltningar i
Vastra Gotalandsregionen. Denna manual ar tankt att presentera de funktioner i VNL-
lakemedelsautomat som anvands av vardpersonal.

Manualen ar gemensam for hela VGR, och beskriver ddrmed inte lokala rutiner som till exempel
reservrutiner. Det ar viktigt att dven ta del av dessa.

Forkortningar och Definitioner

VNL: VardNara Lager

PNL: PatientNdra Lager

KiVv Katalog i Vast

BMA Biomedicinsk analytiker
Behorigheter

Forutsattningen for att kunna anvdanda VNL-lakemedelsautomat &r att du har ett SITHS-kort
(TjanstelD+) med 6-siffrig sdkerhetskod (legitimeringskod).

Behorighet niva 2 i Hamlet ger tillgang till VNL-lakemedelsautomat (Niva 2=KIV: Sjukskoterska, BMA,
barnmorska, rontgensjukskoterska).

Tillgang till lokalen dar VNL-lakemedelsautomat ar placerad ges av din enhetschef pa lokal
forvaltning.
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1. Allmant

1.1. Automatens uppbyggnad

Automaten bestar av: Kortldsare [1] for inloggning, touch-skarm [2] for att vélja och hantera
funktioner, scanner [3] som anvands vid uttag fran 6ppna hyllor och eventuellt

kabinettlador/kylskap, etikettskrivare [4] till etikettutskrifter for uthdmtade ldkemedel.
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Kabinett [1]: | ladorna forvaras det flera olika lakemedel. Ladorna &r vanligtvis inredda med

genomskinliga plastboxar med lock som lakemedlen ar placerade i. Locken dr uppmarkta med
streckkod, lakemedelsnamn etc.

Dispenser [2]: | dispenserlador forvaras vanligen narkotikaklassade ldkemedel. Vid uttag ges det bara
atkomst till ett lakemedel jamfort med kabinett dar flera sorter forvaras i samma lada.
For endosférpackade ldkemedel ges det bara atkomst till det antal som har bokats.

Kylskdp [3]: Lakemedlen ar placerade pa hyllor uppmarkta med streckkod, ldkemedelsnamn etc.

Oppna hyllor: Likemedlen &r placerade pa hyllor uppmarkta med streckkod, lakemedelsnamn etc.
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1.2.

Inloggning

Tryck pa touchskdrmen for att starta den om den ar slackt.

Health Tech|

Tryck pa "Logga in"

Satt ditt TjanstelD+ kort i lasaren for att logga pa

] = = T
+ = = Ve é B i Z
c | w |6E|sE| 6%
Avsiuta L = = = Patientens
prog Fing: Disp Logga in Losenord Varukorg Uttag Retur Avfall agodelar
[ - - - = B E =
o o ¢ ‘ ‘ é é > | & 9E
= L AN %' &l e A s 4 W=
Avsluta Pafylining Pafylining
Windows Kylskap Kabinett Logga ut Retur disp Retur kab Retur kyl (man) (lista) Inventering
User = [Uri = VNL Rehab _|AccessTime =0 Fingerpiint = | Dis. = Active |Lista = Active |Frigo = Active

Satt i ditt SITHS-kort (TjanstelD+) i kortlasaren.

| Health Tech

Tryck pa "Logga in”

Health Tech

Skriva in din PIN-kod

0
|
OK | Angra |
x > T R e | e£| X
Avsluta = 7 = = = Patientens
p g Disp Loggain Losenord Varukorg Uttag Retur Avfall agodelar
B | = | @i | e | wed | o | S| £0E
Avsluta 24 2 E Pafylining Pafylining =
Windows Kylskap Kabinett Logga ut Retur disp Retur kab Retur kyl (man) (lista) Inventering
User= [Unit = VNL Rehab AccessTime =0 | Fingerprint = Dis. = Active |Lista = Active |Frigo = Active

Sla in din 6-siffriga sdkerhetskod (legitimeringskod) och tryck "OK”".
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| Health Tech

Tryck pa "Logga in"

-
Healith Tech

for att fortsatta.

Ta ut ditt TjanstelD+ kort ur kortlasaren

Avslu‘la 4
progs Fing . | Disp Logga in Losenord

= |
Avsluta o ﬁ LR
Windows Kylskap Kabinett Logga ut Retur disp

N S = =

o = = &

i 4 o= = é x Patientens
Varukorg Uttag Retur Avfall agodelar
Gad | Wl | £oc | i | £ 7E

2 2 Pafylining Pafylining =
Retur kab Retur kyl (man) (lista) Inventering

User = gredel

Unit = VNL Rehab

AccessTime = 57 | Fingerprint =

[Dis. = Active | Lista = Active | Frigo = Active

Ta ut ditt kort for att fortsatta.

| Health Tech|

Du arinloggad

‘Verzion £3,05.79 - baild 800

Avsluta Byta é ; : Patientens
prog Fing - | Di Logga in losenord Avfall agodelar
. B | W || g | gt | £ | oo | 69E
Avsluta — - 2 Pafylining Pafylining =
Windows Kylskap Kabinett Logga ut Retur disp Retur kab Retur kyl (man) (lista) Inventering
User = gredel Urit = VNL Rehab AccessTime = 53| Fingerprint = [ Dis. = Active | Lista = Active | Fiigo = Active

Du ar nu inloggad.
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Health Tech

B

Health Tech [ = |
Satt ditt Tjé tt logga pa

@ Atkomst nekad; kontrollera anvindarnamn och lésenord

e — 5 i —"0) 2 i — ol =

“ | 5 P | R | 0w | EE| €5 €K
Avsluta Xy = (= Patientens
prog Fing s Disp Logga in Losenord Varukorg Uttag Retur Avfall agodelar
fa) =3 R el J = g = =
B . % ) s s L 7 = 2 = é 2=
Avsluta — = " Z Pafylining Pafylining =
Windows Kylskap Kabinett Logga ut Retur disp Retur kab Retur kyl (man) (lista) Inventering

e e . . actTE

Om du skrivit in fel kod eller saknar behérighet kommer detta meddelande upp. Testa att ta ut ditt
kort, satt i kortet igen och sla din kod.

Kvarstar problemet kontakta din enhetschef och kontrollera att det star ratt legitimerad yrkesgrupp i
Kiv.
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2. Elementar skotsel

2.1. Byta etikettrulle

For att 6ppna skrivaren, tryck pa de gréna knapparna pa bada sidor om skrivaren for att fa upp

locket. Kontrollera att inga etiketter har fastnat eller snurrat upp sig runt valsen. Ta bort eventuella
etiketter som har fastnat.
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Byt ut etikettrullen och se till att de gréna stoden [1] ligger kloss an mot rullen. Placera etikettremsan

ovanfor den svarta valsen mellan de svarta plastplupparna [2]. Stang darefter locket och tryck pa
frammatningsknappen uppe till hoger pa locket
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3.  Uttag ur lakemedelsautomat

| detta kapitel beskrivs de olika moment som resulterar i att lakemedel kan plockas ut ur
lakemedelsautomat samt saker att tanka pa som kan ge konsekvenser for den som hamtar ut eller
den som kommer efter.

Du kan antingen "Hamta bokning” eller gora ett "Uttag” (direktuttag).

Vid alla uttag ur lakemedelsautomaten ar det viktigt att plocka det antal som bokats. Plockas fler dn
vad som bokats uppstar saldofel som kan orsaka utebliven pafylinad av |ldkemedlet. Det gor ocksa att
fel saldo visas nar nagon forsdker boka i Hamlet eller géra direktuttag pa automaten.

Exempel: Du har bokat 5 tabletter och inser att du behover totalt 6 tabletter. Himta ut din
bokning pa 5 tabletter och gor darefter ett direktuttag pa 1 tablett. Da raknas saldot ner korrekt
istallet for att det tas ut fler och ndgon annan drabbas nar deras bokade antal inte aterfinns.

En bokning som gjorts i Hamlet ar aktuell i 4 timmar. Om du inte hamtar lakemedlet inom 4 timmar
forsvinner bokningen och du far géra en ny bokning eller gora ett direktuttag i VNL. En bokning
innebér inte att man ar garanterad den mangd lakemedel man bokat, flera kan alltsa boka samma
lakemedel samtidigt. Om du vill vara helt sdker pa att fa ditt lakemedel bor du darfor hamta det
omgaende om saldot bedéms lagt.

3.1. Hamta bokning

Du ar inloggad

Health Tech g ;- _

- { N&E bid
FE| 66X y

Avsluta Byta Patientens
programmet | Fingeravir Dispenser Logga in losenord Retur Avfall agodelar

X = g - 7 - " o

= E@ B B e & & =, & ?

Avsluta e < 5 Pafylining Pafylining
Windows Kylskap Kabinett Logga ut Retur disp Retur kab Retur kyl (man) (lista) Inventering
User = gredel Unit = VNL Rehab AccessTime = 53 | Fingerprint = Dis. = Active | Lista = Active | Frigo = Active

Om det har gjorts en bokning i Hamlet, klicka pa "Hamta bokning” direkt pa skarmen.
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valj virdenhet Sjuknusapoteket VGER SAS ‘ L] ’
Reservationer Any. namn -
» 4bcbd0 72-6184-4acb-baaZ-cf8dbfféabab gredel i f

Valj vilken vardenhet/avdelning som du tillhor i rullistan. Om du inte hittar den aktuella vardenheten
kan en felkalla vara att det &r bokat i ett annat VNL. Det gar bra att boka och hamta ldkemedel i alla
VNL pa samma sjukhustomt. Det &r bara bokningar som &r lagda pa just det VNL dar du befinner dig
som du ser pa ldkemedelsautomaten. Man kan kontrollera vilka lakemedel som har bokats och i
vilket VNL i Hamlet under fliken ”Bokningar i VNL” (se Hamlet-manual). Det kan ta nagra minuter fran
en bokning ar utford i Hamlet till den nar aktuellt VNL.

Stang
Reservationer /Anv, namn \ -
e 4bcbd072-6184-4acb-baa2-cf8dbfféabab \gredel / ﬁ

Nar du har valt vardenhet kommer aktuella bokningar for den valda vardenheten upp. Markera den
bokning som du 6nskar hamta ut. Under kolumnen ”Anv. namn” framgar VGR-ID pa den person som
utfort bokningen i Hamlet och darigenom kan bokningen identifieras.

= Pat:
ﬁ 11
ﬁ Angra Dos:
Avbryt alla | markerad Doc:
uttag rad
—
T |Varunamn Antal | Saldo fUtta

R L |Klyx 1mg/ml+250mg/ml 1 20 3
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En varukorg 6ppnas. | listan aterfinns de artiklar som blivit bokade vid samma tillfalle och darfor
ligger pa ett bokningsnummer. Om du rakat trycka pa fel bokningsnummer, sa fel varukorg 6ppnas,
tryck pa “Stang” [1] och valj igen. Det gar bara att 6ppna en varukorg at gangen.

Om du vill hdmta ut allt som star i listan tryck pa ”Starta plock” [2]. Om det &r nagot preparat som du
inte langre behover hamta ut kan du bocka ur rutan langst ut till hger [3]. Pa det viset uteldamnas det
preparatet nar plockserien startas. Preparatet kommer ligga kvar pa bokningsnumret sa lange
bokningen ar giltig.

Lampor kommer att lysa for att indikera vilken Idda som du ska 6ppna pa lakemedelsautomaten.
Samtidigt visas en attasiffrig kod pa automatens skarm, vilket ar en lokationskod for vald plats enligt
principen xx.xx.xx.xx. Den talar om var du hittar ditt lakemedel, se detaljer under kapitel 3.1.1-3.1.4.

Du ska bara plocka ett ldkemedel i taget. Fortsatt tills du har plockat ut allting som du bokat.

) Du &rinloggad

x|
)

{

;

Health Tech {omom]

(0. illdu héimta fler bokringar?

e ~ BE| o] 0k
Avsluta Byta Hamta = = s Patientens
programmet | Fingeravir. Dispenser Logga in losenord bokning Uttag Retur Avfall agodelar

= = TR =2
<) & o & { of
< g e Bis | Bis @ = | & | ¢ ?
Avsluta =2 = S Pafylining Pafylining g
Windows Kylskap Kabinett Logga ut Retur disp Retur kab Retur kyl (man) (lista) Inventering
User = elijo5 | Unit = VNL Rehab AccessTime = 58 | Fingerprint = | Dis. =Active | Lista = Active | Frigo = Active

Fragan "Vill du hamta fler bokningar?” kommer upp efter att plockserien avslutats om det finns fler
bokningar att hamta. Detta sker nér det finns bokningar pa lakemedelsautomaten oavsett vilken
avdelning som lagt bokningen. Det betyder inte nddvandigtvis att din avdelning har fler bokningar.
Svarar du ja forblir du inloggad och kommer ater till ”Valj vardenhet”. Svarar du nej loggas du ut
automatiskt.
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3.1.1.

Dispenser

an !Ath Tec

Kommunikation

Oppna ladan for att fortséatta
02.09.03.01

Varukorg

21

Adress

Varunamn

Varuenh

Antal

4 02.09.03

Enalapril 5 mg

Forsta sifferkombinationen anger vilket skdpnummer, andra sifferkombinationen anger vilken ladrad
uppifran, tredje kombinationen anger vilken lada raknat fran vénster, och den fjarde anger placering i

ladan.

Exempel 02.09.03.01 betyder skap 2, ladrad 9 uppifran, lada 3 fran vanster.
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Dra ut ladan hela vagen tills det sager klick, plocka bokad mangd av lakemedlet. OBS! Sténg inte
ladan forrén du ar klar. Nar du stanger ladan laser den sig automatiskt och nasta lada tands for
Oppning om du har fler [akemedel att hamta ut pa det aktuella bokningsnumret.

Om du far ut en lada med endos-fack, drag tills det tar stopp. Om antalet inte tacker det bokade
antalet, sa tar du det som du kommer at och sténger ladan. Darefter lyser en annan lada som ger dig

ytterligare en del av eller resterande antal av den mangd som bokats. Detta upprepas tills du har fatt
ut den bokade mangden.
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3.1.1.1 Behallningsbekriftelse

Vid uthdmtning av vissa varor, framst narkotika kan man uppmanas bekrafta behallning genom att
ange kvarvarande saldo efter plock. Endast preparat dar man vid uttag har tillgang till hela
forpackningen berdrs av detta. Beslut om vilka ldkemedel som ska omfattas av
behallningsbekraftelse tas av det lokala sjukhusapoteket pa din férvaltning.

”Bekrafta behallning” kommer upp pa skarmen i samband med att Iddan 6ppnas.

p
Bekrafta behallning

Ange kvarvarande saldo EFTER Plock, tryck sedan
oK

Yarunhamn

Metadon 10 mg

Adress
04.05.01.01

Ange kvarvarande saldo efter ditt plock.

»
Bekrafta behallning

Ange kvarvarande saldo EFTER Plock, tryck sedan
oK ' 7

.1 5 :

“Yarunamn ; : - <

Metadon 10 mg 4 5
[ }

Adress [ Health Tech
04.05.01.01

(0\) Angivet varde avviker frén saldo. Prova igen!
b

Om du anger annat saldo an forvantat far du upp féljande meddelande och uppmanas att rdkna igen.
Tryck “OK”, rékna igen och ange aktuellt saldo. Detta bekraftar det nya saldot.

~

.
Bekrafta behallning

Ange kvarvarande saldo EFTER Plock, tryck sedan
oK p B T!' T[

Health Tech L Il
Yarunamn — | e e——
Metadon 10 mg @ Saldot & ndrat; Det npa saldot & 193 5 [}

= 4 | iJ |
Adress f 2 I 3 | ]
04.05.01.01 .=i' .==i‘ e

| =

\ .

Nar automaten sakerstallt att det nya saldot som angivits verkar stdmma dndras saldot i automaten.
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3.1.2. Kabinett

Kommunikation

Oppna ladan for att fortsétta

HQ‘_‘a“I“th Tec

05.02.03.05
Varukorg
|Adress [varunamn Varuenh| Antal|a |

| » 05020305 FNR@PrIOmg : t
s
_ || iJ
> 3
L _ _ 3
Windows I Kylskap l Kabinett l Logga ut Rel.urdispl Retur Kab l Retur kyl | (man) | (lista) | Inventering

Forsta sifferkombinationen anger vilket skapnummer, andra sifferkombinationen anger vilken lada
uppifran, tredje kombinationen anger vilken kolumn fran vanster (x-koordinat), och den fjarde
kombinationen anger rad rdknat utifran och in mot vaggen (y-koordinat)
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Exempel: 05.02.03.05 betyder skap 5, 1ada 2 uppifran, kolumn 3 fran vanster och rad 5 réknat
utifran och in mot vaggen.

Dra ut Iddan hela viagen. Oppna locket p& plastboxen och I&t locket std dppet (pa det viset vet du var

du ska lagga tillbaka forpackningen). Plocka bokad mangd av ldakemedlet och sténg inte kabinettlddan
forran du ar klar. Nar du stanger ladan laser den sig automatiskt och nasta Iada tands for 6ppning om
du har fler lakemedel att hdmta ut pa det aktuella bokningsnumret.

3.1.3.
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— =
Communication

L ——
Oppna kylskapet
08.02.02.00

—

Varukorg ’

Adress T [varunamn

Varuenh Antal | a

y |08.02.02.00 F |Lantus {SoloStar) 100 enheter/ml

[ & —
=0

Windows Kylskap Kabinett ] Logga ut Retur disp

Retur kab ] Retur kyl ) (man) ) (lista)

Inventering

User = grede1 Unit = VNL Rehab

| AccessTime = 59 | Fingerprint = | Dis. = Active | Lista = Active | Frigo = Active

OBS! Pa kylskapet finns ingen lampa som lyser, utan nar lakemedlet férvaras i kylskap anges det pa

skarmen.

Forsta sifferkombinationen anger nummer pa kylskapet, andra sifferkombinationen anger vilket
hyllplan rdaknat uppifran, tredje och fjarde kombinationen anger vilken plats pa hyllan ditt Iakemedel
har i x- resp. y-koordinat (y-koordinat anvands inte pa alla forvaltningar).

Exempel: 08.02.02.00 betyder kylskap 8, hylla 2 hyllplats 2 fran vanster.

OBS! Det éar viktigt att inte stanga dorren till kylen innan forpackningen lagts tillbaka pa sin plats.
Kylskapet laser sig automatiskt nar du stanger dorren.
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3.1.4. Oppen hylla
O] Varukorg

Health Tech

Varukorg

= E =
@ € )
Avbiyt alla Angra Tillbaka il Starta whiyt
uttag markerad rad wvarulistan plock
Adress Varunamn Beredningsform |Styrka Volym Antal -
99.05.02.01 Xerodent 28,6 mg{0,25 |Sugtablett 0 1

-
Health Tech ]

Hamtas fran 6ppen hylla, tryck
sedan OK for att fortsatta

‘, 99.05.02.01
Varunamn Antal

,Xerodent 28,6 mg/0,25 mg I 1

.|

[ i T T T e T T

OBS! Pa 6ppen hylla finns ingen lampa som lyser, utan nar lakemedlet forvaras pa 6ppen hylla anges
det pa skdarmen.

Vissa skrymmande lakemedel kan forvaras pa 6ppna hyllor. Den attasiffriga koden som visas pa
skdarmen barjar alltid pa 99. Andra sifferkombinationen anger vilket hyllplan raknat uppifran och
tredje kombinationen anger vilken plats pa hyllan raknat fran vanster som ditt ldkemedel har.

Exempel: 99.05.02.01 betyder 6ppen hylla, hyllplan 5 uppifran, andra hyllplatsen fran vanster.

o

Vid hamtning pa 6ppen hylla kommer du att uppmanas att trycka pa "OK” nar du hamtat ett
lakemedel for att bekrafta uttaget. Pa dvriga varor sker detta genom att lada/kylskadpsdérr stangs.



YOV 5T osnscionen MANUAL
Dokumenttitel Version

Manual Lakemedelsautomat 2.0 Sidan 20 av 30
Dokumentansvarig Giltigfrom

Delprocess VNL, Sjukhusapoteket VGR 2017-06-01

3.2. Direktuttag av ldkemedel i VNL

Version 69,0579 - build 800

Du arinloggad
| Health Tech

Avsluta ‘ Byta ' .’E é ) ’ Patientens
prog Fing Disp: Logga in losenord Retur Avfall agodelar
: 8| = <| EE| #:E
Avsluta = A5 Pafylining Pafylining =
Windows Kylskap Kabinett Logga ut Retur disp Retur kab Retur kyl (man) (lista) Inventering
User = gredel Unit = VNL Rehab AccessTime = 53| Fingerprint = [ Dis. = Active | Lista = Active |Frigo = Active

°

Onskar du gora ett direktuttag pd automaten, klicka pa

”Uttag” direkt pa skarmen.

Sjukhusavdelningar

Valg vardenhet:

86k (9:

Vardenhet

> Akutenhet 2

Ambulanssjukvard Lerum

AVC Antidoter

Avd Ambulanssjukvard Alingsas

Avdelning for ambulanssjukvard Boras

Barn- och ungdomspsyk akutvardsavd

Barnakutmottagning

v

L2 2 S o A 2
ARy S e 7 .8
3 VB2 2 RS o B s
4 Q]Q]Q]&lﬁl&l&l&lg'lgul

1 J

L
D2 R 7 |y
22zl
Jaa

¢l

i

User = grede1 | Unit = VNL Rehab

| AccessTime = 57 | Fingerpiint =

| Dis. = Active | Lista = Active | Frigo = Active

Valj den vardenhet du tillhor genom att skriva avdelningens namn/nummer i rutan ”Valj vardenhet”

eller scrolla i rullistan och valj direkt.
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Uttag av varor

Varukat. I

Saldo Varunamn Bered.fo Styrka Storlek -
y |12 Abboticin 1 g Pulver tillin|1 g 1 gram

70 Abilify 10 mg Tablett 10 mg 1 tablett(e

19 Acetylcystein 200 mg/ml Losning for 200 mg/ml |10 milliliter

66 Aciclovir 400 mg Tablett 400 mg 70 styck

25 Adalat Oros 20 mg Depottablet

20 Addex-Natriumklorid 4 mmol/ml Koncentrat |4 mmol/ml |20 milliliter

27 Adrenalin 1 mg/ml Injektionsyz|1 mg/ml 1 milliliter

5 Adrenalin inj. Tmg i 10 ml 0.1 mg/ml PARENTER|0.1 mg/ml |10 milliliter

42 Akineton 2 mg Tablett 2 mg 100 styck

2 Akutask Hjart-lungraddning Injektions-fi ﬂ

1t

Uttag av varor -
Pat:
Varukat. v
| \—] Dos: @
@ oy oc: Varukorg Sténg

EEICHRDIY Styrka Storlek

Saldo Varunamn

y |28 OxyNorm 10 mg Kapsel han|10 mg 28 styck
5 OxyNorm 10 mg/ml Injektionsve |10 mg/ml |1 milliliter
31 OxyNorm 20 mg Kapsel han 20 mg 28 styck
19 OxyNorm 5 mg Kapsel han|5 mg 28 styck

-

<]

o]

2% 2w 0 7w el

212

N
N

Sok fram lakemedlet du vill plocka ut. Borjar du skriva sa genereras det sdktraffar och du kan klicka
pa det lakemedel som du 6nskar. OBS! Alternativt utbytbart ldkemedel anges inte nar du gor ett

direktuttag.
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| det fall Iakemedlet som du forséker plocka ut ar ett narkotikaklassat lakemedel, (exempelvis
OxyNorm 5 mg) maste personnummer anges for patienten.

e Artal - skrivs med fyra siffror
e Knapp X
o anvands vid reservnummer
o representerar alla bokstaver som kan férekomma i olika reservnummer
o dar endast aktiverad i 9:e positionen och kan darmed inte anges i nagon annan
position

-
Personnummer ] Personnummer ]
' | I

Ange personnummer (12 tecken): @ Ange personnummer (12 tecken): @
Ar Ménad Dag Avbryt Ar Ménad Dag Avbryt
[T1012 ] 12 | 12 | [ez [z [z
o] il
- U |
o [ | = |
( X X
J= ‘B ; i
| | | (] | v’ | il
i |2 242 4
i | ) U |

hell

1 2 J

—

- ] |

Ange aktuellt personnummer och avsluta med "Enter”.
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Uttag av varor

Varukat. I L, E:;
Sok (%) oxyn Doc:
Saldo Varunamn IR Styrka Storlek
27 OxyNorm 10 mg Antal till varukorgen (Se v-info) Kapsel han|10 mg 28 styck |
9 OxyNorm 10 mg/ml | 4] || injektionsvz 10 mgimi |1 mililiter
34 OxyNorm 20 mg OxyNorm 5 mg Kapsel han|20 mg 28 styck
y |4 OxyNorm 5 mg Kapsel han|5 mg 28 styck

<

-

o

Ange antalet som du 6nskar och tryck pa "Enter”.

Uttag av varor e ——
Pat:
Varukat. I z, e = @
Sok () | Doc: Varukorg Sténg
Saldo Varunamn Bered.form |[SIvji&! Storlek - 4+
y |12 Abboticin 1 g Pulver tillin'|1 g 1 gram
70 Abilify 10 mg Tablett 10 mg 1 tablett({e
19 Acetylcystein 200 mg/ml Losning for |200 mg/ml |10 milliliter
66 Aciclovir 400 mg Tablett 400 mg 70 styck
25 Adalat Oros 20 mg Depottablet
20 Addex-Natriumklorid 4 mmol/ml Koncentrat |4 mmol/ml |20 milliliter
27 Adrenalin 1 mg/ml Injektionsyz|1 mg/ml 1 milliliter
5 Adrenalin inj. Tmg i 10 ml 0,1 mg/ml PARENTER|0.1 mg/ml |10 milliliter
42 Akineton 2 mg Tablett 2 mg 100 styck
2 Akutask Hjart-lungraddning Injektions-fi J A4
v
ol wil | Rl edl il edl rdl Al = 7
y 4 4 !

o Tall's ol Fl e mil 3kl o AT 4]

Lock ! ) J J I | | | il | | ‘_l |
= glzg g g va g N Ml | 1]
) ) ) ) ) ) < ) ) 2 | ) | }

| Jl 10 J o

o

Nar du tryckt pa "Enter” kommer du till "Uttag av varor’

"Varukorg”.

” Onskar du fler likemedel sdker du fram
nasta lakemedel, anger eventuellt personnummer och antal. Nar du ar nojd, klickar du pa
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Varukorg

Health Tech

Varukorg o~ / 3 V. 1 —
af @ £ & )
Avbryt sl Angra Tillbaka il Starta
uttag markerad rad varulistan plock
2 /
2 A NAdress Varunamn |Bered.form Styrka Storlek Ant uer a
» 92.10.01 OxyNorm 5 mg Kapsel hi5 mg 1 Blister 4
Ner

M

Varukorg 6ppnas och du trycker ”Starta plock” [1] om allt ser ut som du tankt dig.

Om du vill hdmta ut allt som star i listan, tryck pa ”Starta plock” [1]. Skulle det t.ex. ha blivit fel styrka
pa ett lakemedel kan du markera raden [2] och trycka pa angra markerad rad [3]. Pa det viset

uteldmnas det preparatet nar plockserien startas.

Vid plock fran dispenser, kabinett, kylskap och 6ppen hylla, se detaljer under kapitel 3.1.1-3.1.4.
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4., Retur till VNL

4.1. Retur av likemedel

Lakemedel kan aterforas till lakemedelsautomaten t.ex. om uthdmtad mangd av nagon anledning
inte har gatt at eller att man rakat valja fel styrka vid uttag. Retur kan goras fram till 30 dagar efter
att ett uttag gjorts. Returen maste goras till samma VNL som uttaget gjordes pa.

Du &r inloggad

Health Tech t B

Avsluta e Byta Hamta é s Patientens
programmet | Fingeravir. Dispenser Logga in losenord bokning Avfall agodelar
| : : : = g E o=
-4 iy ] iy ! i 1 = % QE
% ﬂ L AR e e / -k* r’J -b': é =

Avsluta Pafylining Pafylining
Windows Kylskap Kabinett Logga ut Retur disp Retur kab Retur kyl (man) (lista) Inventering

User = grede | Unit = VNL Rehab |AccessTime = 53 | Fingerprint = | Dis. = Active | Lista = Active | Frigo = Active

Tryck pa "Retur”
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Sjukhusavdelningar

Vardenhet

> Akutenhet 2

Ambulanssjukvard Lerum

AVC Antidoter

Avd Ambulanssjukvard Alingsas

Avdelning for ambulanssjukvard Boras

Barn- och ungdomspsyk akutvardsavd

Barnakutmottagning

i 753 o i R [ L

22 s e
@ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂf

_]l
oo
JJJ

< Z| X[ ClfV|]B| N|M
Ll J J J } J < J } |2 J J
— — — -_— —
— —
User = gredel Unit = VNL Rehab [AccessTime = 46 | Fingerprint = | Dis. =Active | Lista = Active | Frigo = Active

Skriv in din enhets namn i sokfaltet eller tryck pa pilarna till hoger tills du hittar din enhet. Tryck pa

ratt soktraff.
Retur av vara IR
Pt
Varukat. | ﬂ s ﬁ
Doc: Avbnytalla
Sok (%) (el uttag Returkorg Sténg
\Varunamn Varuinformation il 4+
» Abilify 10 mg Tablett
Aciclovir 400 mg Tablett

Adrenalin inj. 1Tmgi 10 ml 0.1 mg/ml

10 ml. PARENTERAL

Akineton 2 mg

Tablett

Akutask Hjart-lungraddning

Injektions-finfusionsvatska. losni

Alendronat Veckotablett 70 mg Tablett
Alfuzosin 10 mg Depottablett
Allopurinol 100 mg Tablett
Allopurinol 300 mg Tablett

Alphagan 0.2 % {2 mg/ml)

5 milliliter. Ogondroppar. IiisningJ
v

A [ v J 50 .5

53 o v 2. e W R [P |
RN

LQJJJJJJJ%JJ v

L 4

Skriv in det lakemedel du vill returnera i sdkrutan eller pila i listan. Markera soktraffen. Om du inte
hittar aktuellt Iakemedel i listan kan det bero pa att ldkemedlet hdamtades fran ett annat VNL. Retur

maste goras pa det VNL som uttaget skedde pa.




OxyNorm 10 mg

Antal till varukorgen (Se v-info)

Kapsel. hard

OxyNorm 20 mg

Kapsel. hard

y |OxyNorm 5 mg

OxyNorm 5 mg

Kapsel. hard
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Ret:
Varukat. | l.' Pat: i Ejﬁ ,;
Dnsf Avgana = @
Sok () oxyno 7D°°‘ uttag eturkorg Sténg
T o1z ion < ¢

Personnummer

Ange personnummer (12 tecken):

Ar Manad Dag

x

Avbryt

Ange det antal enheter (tabletter, kapslar, injektionsflaskor etc.) som ska returneras och tryck
"Enter”.

Om det som returneras ar ett narkotikaklassat lakemedel ska du ange samma personnummer som
angavs nar lakemedlet hamtades, avsluta med "Enter”.
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Varukorg

|Health Tech

Returkorg

E
i @ = o |
Avbiyt alla Angia Tillbaka till Starta
uttag markerad rad varulistan

retur /

Adress Varunamn Styrka Storlek Antarfeatuer - |
» [01.23.02.01 OxyNorm 5 mg -1 Blister 4

I

Om det ar fler Iakemedel som ska returneras samtidigt tryck "Tillbaka till varulistan” [1] och upprepa
proceduren.

Tryck pa knappen ”Starta retur” [2] hogst upp till hoger for att slutfora returen. Lagg lakemedlet som
skall returneras i den lada som lyser. Returlada kan finnas i kabinett eller dispenser. Automaten valjer
returlada beroende pa vilket lakemedel som returneras.

Returldda i dispenser
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: Communication S—
l Sténg ladan -l ":‘,\J
| 01.23.02.01 Ry O -
27
Returkorg
Avbigt alla ﬁ Ti"ba:;ﬁ ‘1 ‘
uttag markerad rad wvarulistan Avbnyt
Adress ‘Varunamn |Bered.form Styrka Storlek Antal |Varuer a |
» |01.23.02.01 OxyNorm 5 mg Kapsel hi5 mg -1 Blister 4

|
|«

Nar du lagt ner lakemedlet i Iddan, stéang den!

Returen kan avbrytas genom att trycka pa ”Avbryt alla uttag”.

Varukorg

Version 63.05.79 - bulld 800 - B3 R Y
Health Tech = ]
Lt LT

R%
@ - <
Avbiyt alla Angia Tillbaka till Starta
uttag arkerad rad varulistan retur
dress Varunamn Bered.form |Styrka Storlek Antal |Varuer a
» [01.23.02.01 OxyNorm 5 mg -1 Blister 4
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5.

Utloggning

Nar man har gjort uttag eller retur av lakemedel loggas du normalt sett automatiskt ut. Kontrollera
dock alltid att du ar utloggad nar du gar fran automaten. Om du inte ar det, tryck pa “Logga ut” pa

automatens huvudmeny.

Du ar inloggad

ersion 63.05.79 - bulld 800, - T g
E s ¢
Health Tech [ AR« 3¢
0
L = - B
£ | = = E N
il EE|pE| gE| 42|
Avsluta Byta Hamta = = Patientens
programmet | Fingeravir. Dispenser losenord bokning Retur Avfall agodelar
S( = Yo | oo |uer | £E|EE| 4
gie 9 9, 1 = 7| = =
Avsluta — L L L Pafylining | Pafylining é =
Windows Kylskap Kabinett Logga ut Retur disp Retur kab Retur kyl (man) (lista) Inventering
User = gredel Unit = VNL Rehab

[ AccessTime = 53 | Fingerprint =

| Dis. =Active | Lista = Active | Frigo = Active




