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Backen/Hoft (skelett) 860A-
datortomografi

Syfte

Metodbeskrivning av utforande av datortomografiundersokning

Backen/hoft utan iv kontrast 860A.

Férandringar sedan féregaende version
Vid hoftundersokning tas bilder alltid pa bada hofterna, for

jamforelse.

Metodmall

Us kod/Us namn

829 000 Dt Bicken

Alternativt 876 ooo Dt Hoftled
Indikation

Skelettskada, kontroll av pre- och postoperativt.

Seriedversikt
Scout Frontal och sida

Serie 1. Backen/Hoft utan kontrastmedel 6ver 60ar.

Backen/Hoft utan kontrastmedel under 60ar.
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Forberedelser

1. Id kontroll skall utforas pa undersokningsrummet.

2. Olika protokoll beroende pa alder, lagre straldos under 60

ar.

3. Langd och vikt skall tillfrdgas och dokumenteras.

4. Innan undersokningen tillfragas fertila kvinnor (15-50ar)

om eventuell graviditet. Om gravid: kontakta ansvarig

radiolog som tillsammans med remittent gor en individuell

bedomning om undersokningen ar berattigad

Patientpositionering
Rygglage/Fotterna forst.

Patienten ska ligga med raka och utstrackta ben. Se till att

patienten ligger plant mot underlaget. Anviand sidomarkering

Patientcentrering
IC/ Hoftkammen

Kontrastmedel
Ingen

DFOV

Planera efter patienten

Scout
Lateral och frontal

Scanomrade/kriterier

Backen Hela backenet ska avbildas
frén ovan hoftkammen till och med

nedanfor ramus inferior.

Hoft Omrade fran ca 5 cm ovanfor
caput femoris till ca 15 cm nedom caput
femoris. Vid protes eller spikar ska hela
materialet finnas med i bild, samt

eventuellt cement.
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Dokumentation
Dokumentera i RIS enligt rutin. Om kriterier inte uppnas for

undersokning ska anledning dokumenteras i aktuell remiss.

Stralskydd

Metoden ar optimerad genom automatisk exponeringskontroll och

straldosreducerande rekonstruktion.

Rekonstruktioner

Serie Recon Snittjocklek/ Algoritm | Fonstersattning| Arkivering
nr intervall
Scout PACS
1.Backen bone 1 0,6/0,6 bone 2500/500 PACS/AW
TS server
Backen 2 | copy | 0,6//0,6 Standard | 400/40 PACS/AW
TS TF stnd TF server
* MAR Bicken 3 | Vb. 0,6/0,6 bone 2500/500 PACS/AW
bone TS server
Dosrapport PACS
Reformateringar
Projektion
VRT 32 bilder R-L
Serie 1. Auto/ | MPR | Snittjocklek/| Fonstersattning | Algoritm| Arkivering
Man Intervall
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| 1. Backen TS TF Stand| Man | cor | 32 bilder |

| standard| PACS

Hangningsprotokoll

Backen/Hoft Backen/Hoft Dosrapport
TS Bone stnd TS TF
VRT Scout
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Information om handlingen
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