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Enhetlig placering av lakemedelspumpar

Utforande

Pa operationl, 2, 3 och 4.Pumparna placeras i féljande ordning uppifran och
ned enligt bild 1:

Pump for Propofol.
Pump for opiater Remifentanil, Alfentanil.
Pump for vasoaktiva droger Noradrenalin, Fenylefrin.
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Pump for EDA infusion.

1. Ovriga pumpar tex fér Ketanestinfusion.

Bild 1.
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Etiketter med lakemedelsnamn ska placeras synligt pa sprutorna. Sprutan
och etiketten ska placeras i pumpen sa att antalet ml latt kan avlasas.
Etiketter signerade med initialer, datum och beredningstid.

Uppkoppling

Vid uppkoppling av intravends anestesi skall Remifentanil-/ Alfentanil-infusionen alltid
kopplas ndrmast den intravenosa infarten dvs pvk:n. Detta bl.a. for att minska risken
for negativ interaktion med Remifentanil.

Propofolinfusionen skall kopplas som nasta infusion och darefter en eventuell
vatskeinfusion. Mellan kranen/kopplingen dar Propofolinfusionen ar kopplad och en
vatskeinfusion skall det sitta en backventil som forhindrar att lakemedel gar bakvéagen
upp i infusionsvatskan.

| forsta hand anvands fardiga TIVA set innehallande backventiler. En backventil satts pa
pvk innan TIVA set kopplas. Se bild 2.
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Fardigt TIVA set med trevdgskranar dar backventiler maste sattas pa sprutor.
Remifentanil kopplas i forsta kranen narmast pvk darefter Propofol .

Op3 och 4 kopplas infusion med svagt Noradrenalin 0,01ug/ml eller Fenylefrin 0,1
mg/ml i den tredje kranen. Se bild 3.

Op1 och 2 anvands Noradrenalin 0,4 pg/ml, detta kopplas enligt rutin

Noradrenalin perifer tillférsel Operation och Postop, AnOplVA Mdlndal
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Enskilda trevagskranar och backventiler kan kopplas enligt bild 4. Backventiler satts pa
pvk, mellan kranen for Propofolinfusionen och vatskeinfusionen, samt pa sprutorna.
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Granskare

Paulina Melvas, Sektionsledare Operation 3
Emine Giil Uye, Sektionsledare Operation 4

Dragana Sesivic, VOL Operation 1 och 2
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